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Magnetresonanztomografie (MRT):

diagnostische Technik zur Darstellung von

e Tierischen und menschlichen inneren Organen und Geweben,
* Werkstoffen,

mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen.
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1 Problemstellung, Folie 4

In eigener orientierender Untersuchung nachgewiesen:

magnetische Wirkung in Abhangigkeit zur

Entfernung

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% I I I I
1,00 m 0,50 m 0,30 m 0,20 m0,00 m

—magnetische
Wirkung in
Abhangigkeit zur
Entfernung

Atemschutz in Bereichen mit starken Magnetfeldern

www.atemschutzlexikon.de unterstiitzt von

Driger


http://www.atemschutzlexikon.de/

DIN EN 137 .
1 Problemstellung, Folien 5

Sechsundzwanzigste Verordnung zur
Durchfuhrung des Bundes- |
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

DIN EN 136 26. BImSchV

vidb Merkblatt Elektromagn.
Empfehlungen furden Feuerwehreinsatz Felder

bei elektromagnetischen Felder April2000

BGV B11

Elektromagnetische Felder
(bisher VBG 25)

FAQ-Liste der
AG ,,Handlungsrahmen Elektromobilitat”

- Stand: 12. Feburar 2014 - V-Regel

vom 1. Juni 2001
ektromagneti
Felder

O
N\
Atemsechutzuntaelleyel,

seit 1996

Verhaltenstipps fiir Feuerwehreinsatze im . ._
BereiCh MRT ixikon.de unterstitzt von Draéer
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Gefahrenpotentiale des MRT:

* ungewollter Produktaustritt flussiges Helium: 1.000 I,
-270°C

+ ungewollter Produktaustritt flussiger Stickstoff:
Menge sehr unterschiedlich, - 196° C

* Notablass flussiges Helium und flussiger Stickstoff
bei Notaus mit etwa 1.000 I/15 min

+ Magnetfeld mit 3 bis 19 Tesla
 Wirkung Lorentzkraft auf nichtmagnetische Teile

 Brandentstehung im Anlagen- und Steuerbereich MRT
mit und ohne Produktaustritt
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Bodenreiniger Burostuhl Gehhilfe ,,Rollator*

] verletzter
Rollstuhlfahrer

Unfall ASGT 09/2004
Ort: MRT Freiburg/Breisgau

« ASGT angezogen, eingeklemmt
* Lebensgefahr durch Atem-

S WA | storungen
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Fallgruben
in der Magnetresonanz-
tomographie

https://www.youtube.com/watch?v=U79MfWMwNcY

=

atemluftflasche im kemspinttomographen.mp4

MP E‘SI

kernspintomograph.mpg
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4 orientierenden Untersuchungen mit Atemschutzgeraten
der Hersteller Drager und MSA Auer und PSA der F

4.1 Untersuchung Einzelgruppen ASG

Vollmaske ND, Volimaske UD, Masken-Helm-Kombination, Lung.
automat ND, Lungenautomat UD, Pressluftatmer komplett

’ /)
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4.2 Untersuchung Atemschutzgerate - Trageversuche
Pressluftatmer ND, Pressluftatmer UD

/ | ~h
/ | v ~
£ £ |
y y: .
i P .
7
y ' .1" “
| !
" | y :
et |
|
f
!
1 . i
i <
i

Atemschutz in Bereichen mit starken Magnetfeldern www.atemschutzlexikon.de unterstitzt von Drﬁﬁer


http://www.atemschutzlexikon.de/

4. Untersuchungen, Folie 11

Das

Lexikon

4.3 orientierende Untersuchung mit PSA der F

Feuerwehrschutzhelm, Feuerwehrschutzbekleidung, Feuerwehr-
schutzschuhwerk mit Metalleinlagen bei Sohle und Kappe
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5 Ergebnisse

elektromagnetischer Felder wirken splrbar auf Atemschutzgeréate
und dbrige PSA durch

o elektromagnetische Anziehung und

o Lorentzkraft.

Es wurden Fehlfunktionen mit Abstromen von Atemluft an
Atemschutzgeraten nachgewiesen in den Hauptteilen

o Lungenautomat UD

o Ausatemventil Vollmaske UD

die Lorentzkraft wirkt auf die Beweglichkeit im Magnetfeld deutlich
hemmend selbst bel nichtmagnetischen Ausristungen
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Fazit

 beim Arbeiten unter Atemschutz im Bereich
eines MRT bestehen Sicherheitsrisiken.
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